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D E 

CATHETERIS  FLEXILIS 

\ 

E lamella  argentea  conflati  emendati , in  catheterem 
e gummi  elaflico  compofitum  protflantid. 


THESES 


ANATOMICO-CHIRURGICAt. 

N umerosissimi  funt  qui  catheterifmum  requirunt  morbi : 
illi  enim  velicam  , hi  vefica:  collum  ; alii  urethram , alii  urethra: 
viciniam  laedunt  \ & praecipua:  illae  diviliones  alias  etiam  fubdi- 
vifiones  complebuntur , quas  hic  lingulas  & enumerare , 8c 
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explicare  non  aggrediemur ; fed  id  unum  monitum  volumus  , 
ex  illis  caulis  plurimas  adeffe  quae  continuo  in  urethra  relinqui 
catheterem  jubent,  quod  ni  facias,  maximus  ex  frequentiori 
cannulae  immiffione  nafcitur  dolor;  aut  etiam  irritatio  ex  re- 
petito attritu  fuborta  urethrae  coutra&ilitatem , aut  fenfibili- 
tatem  ita  concitat,  ut  mox  de  novo  catheterifmus  inftitui  nullo 
modo  poflit. 

Sed  fiftulae  metallica:  rigiditas  ita  aegro  molefta,  ut  talem 
cannulam  ferens  commode  nec  federe  , nec  ambulare  queat , 
& gravius  infuper  aliquando  ex  hujus  ufu  nafcitur  malum  : 
faepe  fit  enim  ut  continua  folidi  catheteris  infra  pubis  arcum 
prellione,  hic  gangraena  corripiatur  urethra,  quod  licet  fecun- 
dum varias  canalis  inflexiones  contorqueatur  catheter , certis  ta- 
men punblis,  ut  pote  cedere  & fledti  nefcius  , magis  comprimat. 
Ideo  id  apprime  ftuduerunt  Chirurgi  ut , his  vitatis  incommo- 
dis, canalis  tamen  artificialis  in  urethra  remaneret,  & jugiter 
hac  ad  nutum  urinae  foras  eliminari  poflent.  Quod  optime 
obtinuerunt  ufu  catheteris  flexilis  qui  ad  varios  urethrae  finus 
fefe  accommodare  , diverfofque  aegri  motus  & inflexiones  per- 
mittere docilis , nec  rigiditate  , nec  immobilitate  laedens , prae- 
dicta numquam  afferre  poteft  detrimenta. 

Verum  cum  ea  fit  artium  omnium  natura , ut  rudes  primo 
& informes  machinae  excogitentur,  quas  longior  deinde  per- 
poliet ufus , cum  longius  quandoque  ab  inventore  diftet  qui 
perficit,  quam  inventor  ipfe  ab  iis  qui  fe  ipfum  praeceflerunt, 
ita  in  omni  Chirurgia  , & pariter  in  hoc  de  quo  tractamus 
artificio  fabtum  fuit  , ut  varii  ex  varia  materia , varia  compo- 
fitione  , varia  ftrudtura  flexiles  catheteres  fabricati  fuerint , 
quorum  alii  aliis , vario  refpe&u , praeftant.  Sed  cum  praecipue 
nunc  in  ufum  veniant  qui  e gumini  elaftico  componuntur, 
nec  ideo  tamen  omnia  quae  vulgo  iis  tribuuntur  commoda 
praefeferre  nobis  videantur , de  illis  differere  fert  animus , 
caafafque  exponere  ex  quibus  cannulis  ex  tortili  dubtilique 
metallo  conflatis  debetur  praeftantia.  Sed  antea  , ut  melius 
utriufque  catheteris  ufus  aut  incommoda  innotefcant  , urethrae 
fabricam  , finus , & inflexiones , ac  praeferam  varia  quae  ex 
partibus  vicinis  nafci  po fiunt  impedimenta  , Anatomiae  face 
praevia,  exponemus. 
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i X A N A T O M I A. 

Colis  corpus  eft  cylindricum  corpore  cavernofo  , & urethra 
compofitum  , quod  obtegit  cutis , 6c  involucrum  ligamentofum 
a fufpenforio  penis  ligamento  oriundum  : de  cute  & corpore 
cavernofo,  ut  pote  ad  noftrum  hoc  propoiitum  minus  pertinente, 
filebimus. 

Urethra  canalis  eft  membranaceus  a v,eficae  cervice  ad  ex- 
tremum protenfus  glandem  ; decem  vel  duodecim  in  homine 
pollices  longus , in  contrarium  bis  incurvatur , & littera;  S 
figuram  refert  : ab  ortu  ad  inferiora  pubis  fymphyfeos  defcen- 
dit , inde  ad  penis  radicem  afcendit , demumque  ad  extremam 
glandem  fertur.  Tres  in  partes  dividi  folet,  proftaticam  nempe, 
membranaceam , & fpongiofam.  Prima  quindecim  fexdeamve 
lineas  extenfa,  glandula  proftata  reconditur;  fecunda  pollicem 
longa,  fub  cute  poaitur ; tertia  infra  penem,  & in  femi  canali 
inter  corpora  cavernofa  excavato  recumbit. 

Proftata  corpus  eft  glandulofum,  caftaneae  nucis  molem  re- 
ferens, durum  firmumque,  folliculis  fcatens  innumeris,  ex 
quibus  decem  circiter  emergunt  canaliculi,  in  urethram, 
prope  verumonranum  , liquorem  effundentes  albicantem  , vif- 
cofum , lubricandis  partibus  idoneum , praecipuum  feminis  in 
a£hi  venereo  vehiculum  , ipfiufque  feminis  in  fpadonibus  vi- 
carium. 

Pars  urethra;  membranacea  eo  attentius  confideranda  venit, 
quo  facilius  cathetere  durius  huc  adadlo  lxdi  poffet  : cum  enim 
debiliftima  fit , non  mirum  fi  devium  iter  ibi  potiflimuna  feqiia- 
tur  immiffa  in  urethram  fiftula. 

Pars  fpongiofa  textu  cellulari  circumdatur , fanguini  facile 
pervio , quod  fit  in  erethifmo  coitum  comitante , tunc  enim 
ex  fanguinis  praefentia  ut  reliquum  colis  erigitur.  Non  eadem 
eft  ubique  hujus  textus  cellularis  craflities ; initio  copiofior , 
deinde  rarior,  in  glande  ad  maximam  molem  crefGit,  ipfiufque 
corpus  conficit.  Initium  hujus  urethrae  partis  vocatur  bulbus, 
corpus  videlicet  rotundum  & elongatum,  urethram  inferius  am- 
plerftens  , & veluti  bipartitum  cavitate  qux  medium  occupat , 
& anterius  longe  protenditur.  Hic  etiam  dux  animadvertun- 
tur glandula;  Cowperianae  feu  proflatae  inferiores  dicftae,  quarum 
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excretorius  canalis  in  urethram  aperitur.  Secretus  ab  iis  glan- 
dulis liquor  proflatas  liquori  fimilis  , fimiles  ad  ufus  infervit. 

Interior  urethras  cavitas , praecipue  nobis  confideranda,  ver- 
ius profcatam  latiffima , eminentiam  oblongam  hic  continet 
verumontanum  didtam , a veficte  collo  oriundam  , & inferiori 
urethrae  parieti  adhaerentem  : ad  ejus  latera  hiant  canalium 
ejaculatoriorum  orificia  , & paulo  anterius  duo  finus  reperiun- 
tur , in  quos  facile  fefe  inferret  catheteris  roftrum  , nifi,ubi 
huc  pervenit  paululum  , extolleretur.  Hinc  ad  glandis  originem 
fere  eadem  eft  urethrae  diameter  : fecundum  hanc  longitu- 
dinem aliae  reperiuntur  adhuc  aperturae  , quae  lacunae  feu 
mucofi  dicuntur  urethrae  finus  : in  glande  tandem  multum 
augetur  cavi  diameter,  & ideo  foffa  navicularis  nominatur. 

E CHIRURGIA. 

Antequam  excogitati  fuerint  catheteres  e gummi  elaftico.,' 
noviftimis  temporibus  frequentem  in  ufum  adhibiti,  fi  cui 
aegro  relinquendus  erat  in  urethra  catheter  flexilis , non  alio 
utebatur,  quam  tubo  e lamella  argenti  in  fpiram  contorta  con- 
flato , qui  lic  conficitur. 

Veruculum  primo  paratur  debitae  craflitiei  circa  quod  la- 
mina argentea , malleo  , non  igne  complanata  & elongata  in 
fpiram  deducitur , & ubi  juftam  aflecuta  eft  longitudinem  , 
argento  fufili , non  ftanno,  ut  pote  facilius  in  dilfolutionem 
abituro  , utrique  extremitati  conferruminatur  : ex  iis  extremi- 
tatibus , altera  in  quoddam  veluti  infundibulum  definit  , cujus 
lateribus  anne&untur  annuli  duo  , altera  in  fundulum  abit  hinc 
& inde  perforatum , quod  fiftulne  roftrum  nominatur. 

Tum  leviori  & tenuiori  membranula , gallice  baudruche 
didfa , veftitur  cannula , bombycinumque  filum  fupra  fpiras 
contrarium  in  fenfum  convolvitur , & cera  feu  unguento  ad 
nutum  compofito  omnia  conteguntur. 

Plurima  flexilem  hunc  catheterem  fequi  dicebantur  incom- 
moda vel  etiam  pericula,  unde  cannulae  elaftieee,  ubi  primum 
excogitatae  fuerunt , maximo  in  honore , 8c  pro  pretioflima 
artis  inventione  habita:  funt ; fed  rebus  a5qua  lance  ponderatis s 
forfan  elevabuntur  commentitia  haec  vitia , aut  facili  emea- 


datione  corrigentur  , dum  alia  in  cannularum  e gummi  elaftieo 
compofitarum  ufu  detegentur  , quae  nulla  arte  vinci  pollent. 

Sed  antequam  ea  percurramus  vitia  , palam  profiteri  liceat 
nunquam  nobis  in  animum  venifie  hos  catheteres  prorlus  & 
omni  cafu  efle  rejiciendos , id  unum  volumus  , ut  caute  adhi- 
beantur, Sc  ubi  nocivi  aut  inutiles  forent,  alteri  metallici  tu- 
tiorem in  ufum  veniant. 

Primum  & praecipuum  in  eo  confiftit  vitium,  quod  textu 
ferico  duntaxat  conflentur , fuper  addita  membranula  tenuiori 
( baudruchc ) gummi  elaflico  dein  obtegenda.  Inde  fit  ut  mol- 
liores fint  tk  flexibiliores , quam  ut  debitos  ad  ufus  infervire 
poflint.  Enim  vero  licet  mollities  & flexibilitas  ibi  defideretur, 
quaedam  tamen  requiritur  firmitas  & refiftentia  , ut  femel  im- 
mifli  in  eodem  flatu  conftanter  remaneant  : quod  ut  obtineatur 
duplex  in  ufum  venit  artificium.  Vel  enim  arrnulis  plurima 
inferuntur  fila  , quae  hinc  inde  fecundum  glandem  decurrunr, 
& infra  ipfius  coronam  nodo,  uti  vocant,  Chirurgico  fimul 
revinciuntur  : vel  dua:  fafciolne  per  annulos  pariter  trajedtae , 
deinde  bipartitae  , & circa  corpus , Sc  infra  femur  deducuntur, 
duplicique  retinentur  nexu.  Sed  utrumcunque  medium  elegeris, 
ne  tamen  fixam  immotanique  in  urethra  cannulam  remanfuram 
elfe  fperaveris  j nam  five  canalis  ipfius  Sc  velicxcontradHone, 
five  variis  aegri  motibus , fponre  fua  quandoque  eggredietur : 
quod  celeberr.  hujus  Collegii  Magiftri , D.  Caron  authoritate 
comprobatur,  quodque  iph  non  femel  vidifle  teftamur.  Id  fit 
autem  ex  eo  quod  per  fe  jam  flexibilior , calore  Sc  h timiditate 
canalis  magis  ac  magis  emollita , in  fe  ipfam  replicetur , & 
licet  altera  extremitate  probe  conftringatur , altera  tamen  ex 
urethra  paulatim  fefe  expediat. 

Aliud  etiam  gravius  inde  oritur  malum  quod  molliori  ftruc- 
tura  ita  quandoque  imminuatur  earum  cannularum  diameter , 
ut  parietibus  fibi  invicem  applicatis  , nullus  jam  urinae  pateat 
exitus.  Adfit , verbi  gratia , durus  renitenfque  proflatae  tumor , 
tumoris  in  urethram  & pariter  in  cannulam  cpmpreffione  pror- 
fus  inutilis  evadet  cannulae  ufus ; imo  etiam,  ut  vidit  jam  lau- 
datus celeberr.  Magifter,  fi  magis  magifque  ingravefcat  mic- 
turitio  , urethram  inter  & cannulam  potius  quam  per  ipfum 
cannulae  cavum  ftillabit  urina.  Item  fi  in  eadem  glandula,  aut 
in  alia  qualibet  viciniae  parte  major  fuboriatur  inflammatio» 
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calore  nimium  adaudo  mollefcet  elafticum  gumini , 8c  idem 
prorfus  eveniet. 

Non  folum  in  earum  cannularum  corpore  nafcitur  urinae 
ejiciendae  impedimentum  , ipfa  quandoque  orificia , fi  minora 
fint , lotio  aditum  denegant,  facile  enim  veficae  urinariae  muco 
obturantur,  nec  femper  ad  ejus  vifcofitatem  difcuriendam  fuf- 
ficiunt  ftylus  & injectio  : fi  majora , orae  in  fe  redeunt , repli- 
cantur , & collapfie  fubfidunt.  Si  ipfa  cannulae  extremitas  pet- 
foratur,  circulari  foraminis  acie  laeduntur  internae  canalis  mem- 
branae , & inde  gravior  quandoque  irritatio  & inflammatio 
nafcitur  ; unde  ad  latera  , ut  plurimum  , hiant  : fed  hic 
etiam  novum  ingruit  incommodum  , namque  fi  parallela 
fiant,  ita  imminuitur  vis  &c  robur  cannulae,  ut  periculum  fit 
ne  hic  difrumpatur , & pars  extrema  in  vefica  remaneat,  fu- 
turus citius  ociufve  imminentis  calculi  nucleus  : fi  vario  loco 
aperiantur,  facile  ingurgitatur,  difficile  degurgitatur  cannula, 
& aegre  admodum  ut  fupra  monuimus  , artificialem  hanc  viam 
urina  quandoque  ingreditur. 

Ultimum  tandem  nec  minoris  momenti  periculum  fecum 
\ inferunt  cannulae  e gummi  elaflico  , quod  infundibulum  me- 

tallicum , extremitati  exteriori  annexum,  & cannulae  retinendae 
dicatum  , non  fatis  firmiter  ipfi  cannulae  adhaereat  : co- 
chleam quidem  habet , quae  totidem  in  cannula  infculptis 
gradibus  inferitur , fed  quomodo  credendum  ftriaturis  quae 
molles  & flexibiles  primo  impulfui  facile  cedunt?  Fieri  igitur 
■folet  ut  non  cochleae  fpjris  , fed  fola  intrufione  retineatur, 
unde  pacet  infidam  prorfus  hanc  cohcefionem  efle  judican- 
dam. 

Ex  didis  hademis  facile  jam  inferri  poteft  quare  antepo- 
nendus nobis  videatur  catheter  flexibilis  e metallo  confedus. 
Et  quidem  , licet  ita  lentus  fit  ut  in  omnes  fenfus  infledi  & 
contorqueri  queat,  firmum  tamen  remanet  corpus,  integer 
- fervatur  & 'fjilfdem  capacitatis  diameter,  & urinae,  muco, 
puri,  aliifque  fiumoribuV  liber  utique  pacet  exitus.  Sive  adfit 
canalis  urethrae  inflammatio  , five  proflatarum  tumor , five 
aliud  quodvis  fifnile  obftaculum , nec  calore  mollefcic , nec 
fuborto  impedimento  fubfidet , fed  idem  femper  remanet  can- 
nule  lumen.  Firmiori  .contextu  gaudens , nec  aegri  motibus  , 
nec  veficae  vel  canalis  quo  continetur  contradione  a fede  fua 
depellitur.  Parallela  majoraque  foramina  nunquam  imminuunv 
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cur , femper  urino  excipiendo  inhiant , faciliufque , fi  muco 
obftruuntur  , immiffo  ftylo  expediri  pofiunt  : infundibulum 
tandem  roftrumque  corpori  firmiter  conferruminantur.  ^ 

Inde  igitur  fatis  abunde  confirmaretur  catheteris  e metallo 
tortili  proflantia , nifi  refellenda  remanerent  nonnulla  quo 
huic  objedta  fuerunt  vitia.  Didium  enim  fuit  rojlri  cum  fpiris 
cohofionem  licet  argefito  non  flanno  confedtam  , lapfu  tamen 
temporis  feparari  poffe,  & maximum  inde,  quod  jam  monui- 
mus , imminere  malum  : item  exterioris  membrano  filorum- 
que ruptura , & unguenti  feu  cero  coiiiquatione  nudas  rema- 
nere laminarum  fpiras , aut  etiam  quandoque  maximo  cum 
ogri  detrimento  , detorqueri  & evolvi. 

Sed  hoc  omnia  unica  eademque  facillima  correctione  in 
melius  mutari  poffunt(i). 

Loco  fili  ferici  quod  cannulam  obvolvit , textilia  fila , fufo- 
rum  ope,  circa  veruculum  (ut  fit  in  cannulis  e gummi  elafii- 
co)  implicentur , textumque  continuum  efficiant  qui  primo 
fpiras  aberrare  probe  vetabit , deinde  utrique  extremitati  fir- 
miter coardtabitur  : totidem  enim  ibi  aperientur  obliqua  fora- 
mina quot  extabunt  textus  fila,  quo  ibidem  trajecta , & in  femi 
canali  intus  excavato  decurrentia,  aut  anfam  efformabunt , aut 
nodo  confringentur.  Sic  nullo  imminente  periculo , omnia 
commoda  compledtetur  cannula  e flexili  metallo  compofita , 
cui  novum  etiam  accedet  pretium,,  fi,  pro  cera  vel  unguento, 
gummi  elaftico  exterius  illinatur. 

Ex  his  igitur  omnibus  concludere  poffe  putamus  ita  emen- 
datum flexibilem  catheterem  cannulo  e gummi  elaftico  prof- 
lare , eique  omnibus  fere  cafibus  effe  anteponendum. 
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